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Resumen Contar con registros continuos de variables hidrolo´gicas y
a una buena resolucio´n espacial es de gran intere´s tanto en el a´mbito
cient´ıﬁco como agrono´mico. El elevado costo del equipamiento comercial
atenta contra esta necesidad. Las plataformas de hardware libre surgen
como una alternativa atractiva para el desarrollo de dispositivos ﬂexibles
y de bajo costo. En el presente trabajo se describe el disen˜o y desarrollo
de un dispositivo datalogger hardware libre utilizado para mediciones
automa´ticas de niveles frea´ticos y alturas hidrome´tricas, para pruebas
realizadas en laboratorio y en campo con resultados alentadores.
Keywords: Monitorizacio´n · Arduino · Agricultura de precisio´n.
1. Introduccio´n
La medicio´n de las variables que intervienen en el ciclo hidrolo´gico es de gran
importancia tanto en el a´mbito cient´ıﬁco como agrono´mico. El conocimiento de
su dina´mica, como el nivel frea´tico por ejemplo, puede mejorar la prediccio´n a
corto o mediano plazo y por tanto ayudar a la toma de decisiones en el agro.
El registro automa´tico de estas variables suele realizarse mediante equipamiento
comercial poco ﬂexible y costoso, lo que diﬁculta contar series continuas a una
buena resolucio´n espacial.
El surgimiento de las plataformas electro´nicas de hardware libre han poten-
ciado el desarrollo de dispositivos de todo tipo con relativa facilidad y a un costo
ostensiblemente inferior que las alternativas comerciales [1] [2]. La ﬂexibilidad
y posibilidad de acceso a sus especiﬁcaciones te´cnicas sin afrontar el pago de li-
cencias la convierten en una opcio´n atractiva para el desarrollo de equipamiento
de medicio´n de las variables del ciclo hidrolo´gico [3] [4] [5].
El Centro de Estudios HidroAmbientales tiene intere´s en el registro de va-
riables como la humedad del suelo, precipitacio´n, nivel frea´tico, altura de r´ıos y
arroyos, entre otras, razo´n por la que ha iniciado el desarrollo de dispositivos pa-
ra su medicio´n automa´tica. El presente trabajo muestra los avances alcanzados
en el disen˜o y desarrollo tanto del dispositivo hardware libre de almacenamiento
-de aqu´ı en adelante datalogger - como de la medicio´n del nivel frea´tico y la altura
de r´ıos o arroyos.
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El proyecto se han publicado bajo licencias libres CC BY-SA 4.0 para los
archivos de disen˜o y GPLv3 para el software/ﬁrmware en la plataforma Open
Science Framework3.
2. Materiales y me´todos
El datalogger fue disen˜ado de forma independiente de las variables por me-
dir, adema´s ha sido optimizado para reducir su consumo ele´ctrico al mı´nimo
(0.35vmA). Los componentes principales son un mo´dulo reloj de tiempo real
DS3231, un mo´dulo de almacenamiento en memorias micro SD Catalex y un
microcontrolador Arduino Pro Mini, en versiones de 3.3 y 5 volts.
El circuito de interconexio´n entre mo´dulos y otros componentes electro´nicos
se montaron sobre una protoboard permanente en un primer prototipo, luego en
una placa de circuito impreso (PCB) para la segunda versio´n mejorada (Fig. 1).
El disen˜o mantiene el conexionado de pines compatibles con la placa mas po-
pular, Arduino UNO, manteniendo compatibilidad para su expansio´n mediante
los denominados shields y por ende la posibilidad de incorporar funcionalidades
extras al datalogger (3G, WiFi, bluetooth, etc.).
Figura 1. Datalogger, sobre protoboard (izq.) y montado en PCB (der.).
La gran mayor´ıa de equipos que miden altura hidrome´trica lo hacen utili-
zando sensores de presio´n sumergidos, registrando la presio´n de la columna de
agua por encima del sensor. Otras mediciones son realizadas en forma manual,
visualizando una escala hidrome´trica instalada, tal es el caso de Prefectura Naval
Argentina (PNA) y otras entidades como clubes na´uticos. Las desventajas para
el caso del sensor sumergido esta´n vinculadas a la proteccio´n de la electro´nica
del agua, a la corrosio´n del material y por ende a su mantenimiento permanente.
En el proceso manual, el esfuerzo y costo necesarios para tomar los registros.
La metodolog´ıa propuesta consiste en una medicio´n indirecta, mediante dis-
tancio´metros de diversas tecnolog´ıas: infrarrojos, la´ser y acu´sticos. En todos los
3 URL del Proyecto: https://osf.io/tzqje/
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casos el principio de funcionamiento es similar, se calcula el tiempo de vuelo
entre la emisio´n de un pulso y su recepcio´n luego de rebotar en el obsta´culo. De
esta manera, un brazo colocado a una distancia ﬁja, apuntando perpendicular-
mente a la superﬁcie del r´ıo, nos dara´ una menor distancia en las crecientes y
una lectura mayor en caso contrario (Fig. 2).
Para la medicio´n del nivel frea´tico se han llevado a cabo dos enfoques, ide´ntica
a la mencionada con anterioridad para altura hidrome´trica y utilizando sensores
de presio´n sumergidos. Para el primer caso, se disen˜aron con una impresora 3D
los complementos necesarios para acoplarlos al extremo superior del tubo de la
perforacio´n, cuidando que la visio´n del sensor sea colineal al tubo. Para el caso
del sensor de presio´n, se utilizo´ uno diferencial ya que es necesario compensar la
presio´n atmosfe´rica. Para todos los casos se utilizaron sensores digitales4 cuya
comunicacio´n con el datalogger es mediante protocolos I2C, SPI y Serie.
Figura 2. Distancio´metros acu´sticos: altura hidrome´trica (izq.) y nivel frea´tico (der.).
3. Resultados
EL datalogger ha sido conﬁable y se lo ha mejorado en cada prototipos,
el consumo se ha reducido de 90 a 0.35 mA, alcanzando una autonomı´a de
casi un an˜o utilizando 4 pilas AA. Para la altura hidrome´trica se realizaron
primeramente pruebas en laboratorio y luego se instalo´ el dispositivo en un club
na´utico de la ciudad de Santa Fe, donde se registra la ﬂuctuacio´n del R´ıo Parana´
desde hace mas de un an˜o con una frecuencia de muestreo de 5 minutos, siendo
contrastada con las mediciones de PNA con excelentes resultados (Fig.3).
Para el ana´lisis del nivel frea´tico las pruebas se encuentran en fase de labora-
torio, en esta instancia han descartado los distancio´metros debido a la diﬁcultad
para lograr una correcta alineacio´n y por las interferencias producidas por la
4 Sensores analizados: HCSR4, MaxBotix HRXL, LIDAR-Lite, Sharp GP2Y0A710K,
Honeywell HSR
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condensacio´n del agua dentro del tubo lo que produce lecturas erro´neas en estos
sensores, aun as´ı se ha logrado registrar correctamente hasta los 3 primeros me-
tros de profundidad. Los resultados preliminares del sensor de presio´n diferencial
han sido alentadores y una vez ﬁnalizado el encapsulado se instalara´ en campo
para su correcta prueba y calibracio´n.
Figura 3. Altura hidrome´trica contrastada con PNA.
4. Conclusiones
El datalogger desarrollado ha mostrado ﬂexibilidad para registrar diferentes
tipos de variables hidrolo´gicas con un ı´nﬁmo consumo energe´tico y a un costo os-
tensiblemente inferior al de las alternativas comerciales. Los resultados obtenidos
para la altura hidrome´trica dan cuenta de la bondad de este tipo de tecnolog´ıas
quedando demostrada su robusteza y estabilidad funcionando por mas de un
an˜o sin intervencio´n humana. Los sensores utilizados para la mediciones han
mostrado una buena correlacio´n en contraste con mediciones manuales.
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